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Lublin, dnia 13.03.2023 r.
znak sprawy: A-2401-9/2023

WYJASNIENIA ’
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa maszyny wytrzymalo$ciowej umozliwiajacej badanie wytrzymalosci
mechanicznej modelowych agregatéw glebowych dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie — 1 komplet

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
dzialajgc na podstawie art. 135 ust. 21 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa, w zwigzku z wplynigciem pytan dot. tresci specyfikacji
warunkéw zaméwienia (dalej: SWZ), udostepnia tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami :

Pytanie nr 1;
Czy dopuszczajqg  Panstwo maszyng  wytrzymalosciowg, ktora posiada  predkosé minimalng
0,005mm/min?

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zgodnie z treScig Zalacznika nr 1 do SWZ bedacego Kosztorysem ofertowym/Opisem
przedmiotu zaméwienia, pkt 1.7. ,predko$é minimalna nie wigksza niz 0,001 mm/min”.
W zwigzku z powyiszym, Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotu zamoOwienia, ktéry
nie spelni powyiszych wymagan i podtrzymuje kryteria zawarte w SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy wymagana predkosé maksymalna 1400 mm/min Jest warunkiem sine qua non, czy tez ewentualnie
zostanie wzigta pod uwage nieco mniejsza?

Wyjasnienia Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotu zamowienia, ktéry nie spelni wymagan opisanych
W Zalgczniku nr 1 do SWZ bedacego Kosztorysem ofertowym/Opisem przedmiotu zaméwienia
i podtrzymuje kryteria zawarte w SWZ.

Pytanie nr 3:

Punkt nr 1.3 — Mozliwosé konfiguracji glowic: Czy wyrazg Panstwo zgode na maszyne
wytrzymatosciowg z mozliwoscig konfiguracji glowic w zakresie od 10 N do 10 kN, zamiast od
minimum 5 N do 5 kN?

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotu zamowienia, ktéry nie spelni wymagan opisanych
W Zalaczniku nr 1 do SWZ bedjcego Kosztorysem ofertowym/Opisem przedmiotu zaméwienia
i podtrzymuje kryteria zawarte w SWZ.
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Pytanie nr 4:
Punkt nr 2.10 — Zakres temperatury pracy: Czy wyrazq Paristwo zgode na zakres pracy w zakresie

temperatur od +5°C do +40°C, zamiast w zakresie temperatur od 0 do 50°C?

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 4:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotu zamoéwienia, ktéry nie spelni wymagan opisanych
w Zalagczniku nr 1 do SWZ bedgcego Kosztorysem ofertowym/Opisem przedmiotu zamoéwienia
i podtrzymuje kryteria zawarte w SWZ.

Pvtanie nr 5:

Punkt nr 7.3 — Wzorcowanie: Czy wyrazq Parstwo zgodg na wzorcowanie kanalu sily i
przemieszczenia bez predkosci?

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 5:

Zamawiajacy nie dopuszcza przedmiotu zaméwienia, ktéry nie spelni wymagan opisanych
W Zalaczniku nr 1 do SWZ bedacego Kosztorysem ofertowym/Opisem przedmiotu zamoéwienia
i podtrzymuje kryteria zawarte w SWZ,

Pytanie nr 6:
Punkt nr 7.4 — Okres dostawy. Prosimy o wyjasnienie czy wymagany termin dostawy nie dluzszy niz
105 dni jest liczony jako dni robocze czy dni kalendarzowe?

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 6:
Zamawiajacy, w Slad za tre$cig SWZ, podtrzymuje, ze chodzi o dni kalendarzowe.

Pvtanie nr 7:

Zamawiajgcy w punkcie 6.1 opisuje wymagania wydajnosci procesora komputerowego jako "
Procesor taktowany zegarem co najmniej 3 GHz, pamieci cache 18 MB lub FOWHOWAZRY procesor
klasy x64 zapewniajgcy spelnienie ponizszych kryteriéw wydajnosci: wydajnosé calego oferowanego
systemu komputerowego min. 1660 pkt. (na dzieri 24.01.2023 r) w tescie BAPCo CrossMark Desktop
CPU Charts (ups://results. bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpwall/desktop). Test powinien by¢
wykonany w konfiguracji calego komputera identycznej z wymagang oraz przy rozdzielczosci ekranu
co najmniej 2560x1440 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu."
Zamawiajgcy powolujqc si¢ na wynik testu BAPCo CrossMark z dnia 24.01.2023 r nie opublikowal w
dokumentacji wydruku strony https.‘//results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/deskrop na
oznaczony dzien, co uniemozliwia rzetelne przygotowanie oferty. Publiczne dostgpne wyniki na stronie
w/w stronie internetowej przedstawiajq wartos¢ maksymalng z wynikéw czgstkowych przeslanych
przez spolecznos¢ uzytkownikow testu Baco CrossMark uzyskane przez rozne zestawy komputerowe. W
zaleznosci od dostgpnych wynikow czgstkowych prezentowany wynik moze by¢ rézny w réznym czasie.
Wynik ten ma nazwe "Overall performance” i opisuje wydajnosé calego zestawu komputerowego a nie
wylgcznie procesora.

Koszt komercyjnej licencji testu BAPCo CrossMark jest bardzo wysoki. Producenci komputerow tacy
Jak Dell, HP, Fujitsu i Lenovo nie udostepniajq wynikow wlasnych testéw. Nie ma takze mozliwosci
zamowienia wykonania takiego testu przez fabryke dla wybranej konfiguracji przy postgpowaniu
zakupowym dotyczqcym pojedynczej sztuki sprzetu.

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje komputer wyposazony w procesor Intel Core i5-12500 spetniajgcy
wymagane parametry bez koniecznosci przedstawienia w procesie ofertowym wyniku testu BAPCo
CrossMark  wykonanego  na  oferowanej  jednostce? Przyjmujgc  2e  na  stronie
https.‘//resulrs.bapco.com/charzs,ﬁfacet/CrossMark/cpu/all/desktop dla oferowanego procesora dnia 03-
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03-2023 prezentowang wartoscig wyniku Overall performance testu CrossMark Jest 1834 pkt.

Wyjasnienie Zamawiajacego w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiajacy, zgodnie z treicia SWZ, zaakceptuje kazdy komputer spelniajacy wymagane
parametry bez koniecznosci przedstawienia w procesie ofertowym wyniku testu BAPCo
CrossMark https://results.bapco.com/charts/facet/CrossMark/cpu/all/desktop wykonanego
na oferowanej jednostce wyposazony w procesor o parametrach minimalnych wskazanych
w Opisie przedmiotu zaméwienia, minimum 1660 pkt na dzien 24.01.2023 r.

W zwigzku z powyzszym tres¢ specyfikacji pozostaje bez zmian.

Kierownik Zamawiajacego,
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