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A-2401-13/2023
Lublin, 1 marca 2023 roku

Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu

Dotyczy: A-2401-13/2023 czeéc 4
Pytanie:

Zamawiajgcy wpisat parametr Suszarki: mozliwos$¢ ustawienia sygnatu alarmowego (dzwiekowego i
wizualnego). Wersja podstawowa suszarki jej nie posiada. Opcje te s3 programowane w suszarce
podczas produkcji i sg dodatkowo ptatne.

W zwigzku z tym prosze Zamawiajgcego o informacje jakie konkretnie alarmy powinny by¢
ustawione:

Odpowiedi:

Zamawiajacy rezygnuje z dodatkowo ptatnej mozliwosci ustawienia sygnatu alarmowego
(dZwiekowego i wizualnego). Tym samym decyduje sie na podstawowg wersje suszarki.
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